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NZ.9022.2.9.2017.MK

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art.3 pkt 2a i art.12 ust.1a ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Panstwowej
Inspekeji Sanitarnej (jednolity tekst - Dz.U. z 2015 r., poz. 1412 ze zmianami) oraz § 22 ust.1 pkt. 2
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006r w sprawie szczegélowych warunkéw
pracy z urzgdzeniami radiologicznymi (Dz.U. Nr 180, poz.1325), Opolski Pafistwowy Wojewodzki
Inspektor Sanitarny, po rozpatrzeniu wniosku Pana Jerzego Sylwestrzaka (pelnomocnika
Prudnickiego Centrum Medycznego Spodtka Akcyjna w Prudniku, ul. Szpitalna 4), z dnia
2017.03.15 (bez numeru), dot. instalacji aparatu rtg — diagnostyczny XGEO GF50 firmy
Samsung w pracowni rentgenowskiej Prudnickiego Centrum Medycznego Spélka Akcyjna
przy ul. Piastowskiej 64 w Prudniku, na podstawie dokumentacji:

- ,Ostony state w/g PN-86/J-80001 Ochrona przed promieniowaniem jonizujagcym pracowni
rentgenowskiej z aparatem rtg diagnostycznym XGEO GF50 firmy Samsung”; opracowane
przez Pana Stefana Linkiewicza (marzec 2017 r.),

zatwierdza

w zakresie higieny radiacyjnej firmie: Prudnickie Centrum Medyczne Spétka Akcyjna w Prudniku,
ul. Szpitalna 4, instalacje aparatu rtg - diagnostyczny XGEO GF50 firmy Samsung w pracowni
rentgenowskiej Prudnickiego Centrum Medycznego Spoétka Akcyjna przy ul. Piastowskiej 64
w Prudniku — bez uwag.

Na rysunku nr 3 ,,Oznaczenie oston statych pracowni rentgenowskiej” oraz rysunku nr 4 , Oslony
stale pracowni rentgenowskiej stan projektowany” dokumentacji ,,Oslony stale...” naniesiono
klauzule zaopiniowania Opolskiego Panstwowego Wojewo6dzkiego Inspektora Sanitarnego.

Uzasadnienie

Pracownia rtg znajduje si¢ na parterze dwukondygnacyjnego segmentu ,,.D” budynku
szpitala o powierzchni 23,76 m? i wysokosci 2,93 m sgsiaduje ze sterownig, pracownig TK,
korytarzem oraz wc. Pracownia rtg posiada jedng S$ciang¢ zewnetrzng z oknem, graniczgcg
z podwoérzem i drogg dojazdowa szpitala. Nad planowang pracownig rtg znajduje sie
nieuzytkowana czegs¢ strychu. Pracownia rentgenowska bedzie wyposazona w wentylacje
grawitacyjna.

W pracowni rtg beda wykonywane zdjecia diagnostyczne w dwodch plaszczyznach poziome;j
na stole kostnym oraz pionowej na statywie do zdje¢ ptucnych.

Parametry aparatu przyjete do obliczen:

- czas ekspozycji— 0,5 s,

- napiecie anodowe — 100 kV,

- prad lampy — 400 mA.

Zaklada sie wykonanie - 50 ekspozycji dziennie w ciggu 6 dni tygodnia.
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Dla zalozonego czasu ekspozycji i usytuowania aparatury, istniejgce rozwigzania
konstrukcyjne $cian, sufitu i podtogi (dot. grubosci i rodzaju materiatu) oraz dodatkowe ostony state
(ostona A — $ciana wewnetrzna o rownowazniku 0,5 mm Pb, okienko sterowni o réwnowazniku
1,5 mm Pb, drzwi do sterowni o réwnowazniku 1,5 mm Pb; ostona C - §ciana wewnetrzna
o réwnowazniku 0,5 mm Pb, ostona D — drzwi wejsciowe do gabinetu o réwnowazniku 1,5 mm Pb;
oznaczenia wg opracowania ,Ostony stale...”) zapewniajag dostateczng ochrone przed
promieniowaniem rentgenowskim ludzi, mogacych przebywaé w sasiadujagcych z nig
pomieszczeniach i na zewnatrz, w odniesieniu do dawek granicznych promieniowania jonizujgcego,
okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie dawek
granicznych promieniowania jonizujgcego (Dz.U. Nr 20, poz.168).

Wg obliczen wykonanych w opracowaniu ,,Oslony state ...” wymagany réwnowaznik
dla okna w $cianie B powinien wynosi¢ 2,0 mm Pb. Zasadno$¢ zastosowania ostony uzaleznione
jest od pomiaré6w dozymetrycznych przeprowadzonych w pracowni rtg.

Uwaga:

Uzytkownik aparatu powinien uzyskaé zgodg¢ Opolskiego Panstwowego Wojewddzkiego
Inspektora Sanitarnego na jego stosowanie (zgodnie z art.5 ust.4 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r.
- Prawo atomowe - Dz.U. z 2012 r., poz.264 ze zmianami) w pomieszczeniu, w ktérym bedzie
zainstalowany.

Opinia zostata wydana na zgdanie wnioskodawcy.

Opolski Hanstwowy
Wojewddzki I ktor Sanitarny
Zakgezniki: dr n. med. dnna Lﬂicﬂ;k
1 egz. dokumentacji ,,Ostony...”

Otrzymuje:

Pan Jerzy Sylwestrzak
petnomocnik inwestora

Adres do korespondencji
PRONABUD

ul. Tkacka 1, 48-200 Prudnik
(zwrot zatgcznikow)

Do wiadomosci:
1. Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Prudniku
ul. Klasztorna 4, 48-200 Prudnik
2. OR w miegjscu
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