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ANALIZA ZAGROZEN WYNIKAJACA Z DZIALALNOSCI ZWIAZANEJ Z
NARAZENIEM NA PROMIENIOWANIE JONIZUJACE ZAKWALIFIKOWANA DO
III KATEGORII ZAGROZEN

1) Ocena maksymalnych potencjalnych skutkéw zdarzenia radiacyjnego w oparciu o
rodzaj i zakres dzialalnosci zwigzanej z narazeniem

a. Dzialalnos¢ prowadzona przez jednostk¢ zwiazana jest z narazeniem, zostaje on
zakwalifikowana do III kategorii narazenia i dotyczy:

— stosowania urzadzen wytwarzajgcych promieniowanie jonizujace na terenie
jednostki organizacyjnej w pracowni rentgenowskiej,

— uruchamiania pracowni, w ktorych stosowane sg zrédta promieniowania
jonizujgcego.

b. Dzialalnos¢ jest prowadzona na podstawie zezwolenn wydanych przez Opolskiego
Panistwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego — zezwolenia dostgpne w
jednostce.

¢. Prawdopodobienstwo przekroczenia rocznej dawki granicznej dla populacji —
nieprawdopodobne.

d. Prawdopodobienstwo przekroczenia limitu uzytkowego dawki dla pracownikow —
mato prawdopodobne.

2) Ocena prawdopodobienstwa wystapienia zdarzen radiacyjnych oraz mozliwosci
przeciwdzialania ich wystapieniu i ograniczania ich skutkéw, w szczeg6Inosci zdarzen
polegajacych na:

a. Niekontrolowanym narazeniu pracownikéw lub os6b postronnych —
prawdopodobienstwo bardzo mate

— aparaty rentgenowskie s zainstalowane przez uprawnionego instalatora,

— aparaty rentgenowskie stacjonarne zainstalowane s3 w pomieszczeniu, ktérego
projekt zatwierdzit Opolski Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny,

— aparaty rentgenowskie obstugiwane s3 przez uprawniony, przeszkolony personel.

b. Wystgpieniu skazen promieniotwérczych w miejscach nieprzystosowanych do
wystepowania takich skazen: nie dotyczy ze wzgledu na rodzaj prowadzonej
dziatalno$ci. :

c¢. Utracie kontroli nad Zrédlem promieniowania jonizujacego: prawdopodobiernistwo
pomijalne
— aparaty rentgenowskie zainstalowane sa w pomieszczeniach, ktére sg chronione i

zabezpieczone przed niekontrolowanym dostepem oséb postronnych.

3) Ocena potencjalnego wplywu niekorzystnych zdarzei o charakterze nieradiacyjnym
na mozliwos$¢ wystapienia zdarzen radiacyjnych i usuwania ich skutkéw
a. pozar — prawdopodobienstwo bardzo mate,

b. zalanie — prawdopodobienstwo bardzo mate,

c. awaria instalacji elektrycznej — prawdopodobiefistwo male,

d. uszkodzenie oston statych pracowni — prawdopodobieristwo mate,
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W kazdym z w/w przypadkéw wytgczenie zasilania aparatu rentgenowskiego eliminuje
mozliwos$¢ wystapienia zdarzenia radiacyjnego.

02.01.2025




